
Vorname:
Nachname:
Geburtsdatum:

Größe/Gewicht:
Patienten ID:

Max
Test
01.01.1980 (33)

182 cm / 79 kg
PID 456

HF:

CO2:
PP:

AF:
T1:
T2:
SpO2:

60

37
59

14
37,0
37,1

97
NIBD:

P1:
P2:
P3:
P4:
SpCO:
SpMet:
SpHb:
PI:--/--(--)

169/129(147)
169/129(148)
168/130(147)
169/129(147)

2
0,2

12,9
10,0

Rückrufnummer:
Funkkennung:
Transportmittel:

Telefon:

Besatzung:

Aufgezeichnet am:
Gedruckt am:

1235765
FK-123
Transp

0987654

Team 123

10.05.2013 15:31
29.05.2013 11:16

12-Kanal-EKG; Geschwindigkeit 25 mm/s; Filter 0,05 - 150 Hz; Netzfilter 50 Hz
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Teil 1/2

1/min

°C

mmHg
%

mmHg

°C

1/min

1/min

%

mmHg

mmHg

%

mmHg

%

g/dl

mmHg

männlichGeschlecht:

Einsatz: CWEB-620122

Organisation: Orga 123

Fallnummer: CASE 123




